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Läs Montering och bruksanvisning före 
montering/användning av Klara RIK-sits/
ryggstöd och spara den för framtida bruk.

Montering och
bruksanvisning

 
Klara RIK-sits

Art. nr. 10 172

Klara RIK-ryggstöd
Art. nr. 10 171

Klara RIK-sits/ryggstöd är framtagen för att 
underlätta för barnet vid kateterisering.

För att barnet ska kunna sitta upprätt, tryggt 
och avslappnat och samtidigt ge god 
åtkomlighet för den som utför RIK.

För att kunna montera Klara RIK-systemet 
krävs en Balance, med eller utan armstöd.
Basutförande på Balance; art. nr. 10 124

Produktbeskrivning

Montering och bruksanvisning Klara RIK-sits/ryggstöd, Sv. Art. nr. 10 392 Rev F

Klara RIK-sits
Art. nr. 10 172

Klara RIK-ryggstöd
Art. nr. 10 171
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Montering Klara RIK-sits

Demontering i motsatt ordning.
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Montering Klara RIK-ryggstöd

Justering av bälte

Demontering i motsatt ordning.
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Vid behov rengör produkten med milt rengöringsmedel och vatten (max 60 grader).
Desinficera vid behov.

Klara RIK-sits är tillverkat av polyuretan (PUR), med krokar i svartanodiserad aluminium. 
Klara RIK-ryggstöd är tillverkat av ABS-plast. Bältet är tillverkat av laminerad polyetenväv.
Sits, ryggstöd och bälte skickas till förbränning eller återvinning. Metalldelar återvinns som metall.

Ha alltid uppsikt över barnet och se till att barnet får det stöd hen behöver.

Kontrollera produkten regelbundet så att den ej har blivit skadad. Skadad produkt får ej användas. 

Maximal brukarvikt: 150 kg.

SvanCare påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än 
det som är angivet i denna bruksanvisning.

OBS! Viktigt!

Klara RIK-sits
Art. nr. 10 172

Klara RIK-ryggstöd
Art. nr. 10 171Måttskiss (mm)
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